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1. ¿POR DÓNDE EMPEZAR? 

Gracias por la confianza depositada en Cesva Instruments s.l. al haber adquirido GIP, la 
solución completa para la medición de aislamientos acústicos. A partir de ahora sus 
mediciones, cálculos y realización de informes de aislamiento acústico serán mucho más 
rápidos y fiables. 

 

1.1 Reconocimiento de los elementos que componen GIP 

Primeramente deberá reconocer los equipos, para ello desembálelos con precaución.  

 

 

 

�  SC310 o SC260, Sonómetro integrador y analizador de espectros por bandas de tercio de 
octava y octava. El SC310 o SC260 lleva asociado el propio software para la gestión de 
memorias y comunicación en tiempo real: Cesva Capture Studio. 

�  Conjunto FP121 Fuente de Presión, compuesto por el generador de ruido + amplificador 
AP601 y el altavoz omnidireccional BP012. Reconocerá el altavoz omnidireccional 
respecto al amplificador de potencia porque éste está contenido dentro de la maleta 
FL012, facilitando así su transporte de una manera cómoda y ágil. Sin embargo el propio 
AP601 hace a su vez función de maleta de transporte.  

El AP601 se puede controlar también mediante software propio: AP601 Remote Control 
Software (SF600). Y tiene bluetooth integrado. 

�  MI005 Máquina de impactos (opcional), situada dentro de la maleta de transporte FL005. 
El software de control “MI005 Remote Control” (SF005) lo encontrará en el CD 
suministrado con la máquina, dentro de la maleta de transporte. 

�  Software GIP: 

o CMA, Cesva Measuring Assistant (opcional). Asistente para la realización de 
las mediciones de aislamiento acústico a partir de la gestión de los 
instrumentos que componen el GIP. 

o CIS, Cesva Insulation Studio. Programa para la realización de cálculos y 
generación de los informes de aislamiento acústico según las normas 
nacionales e internacionales de aislamiento. 

�  Sistema de comunicación inalámbrico Bluetooth® (opcional). Formado por dos clases 
diferentes de Bluetooth®: el BT001 y el BT002 (Ver figuras). El BT001 se conecta al 
instrumento (SC310, MI005, SC260) y el BT002 se conecta al PC. Recordar que el 
AP601 ya tiene su propio bluetooth integrado. 

Cada BT001 corresponde a un modelo de equipo y no son intercambiables (El BT001 del 
SC310 no se puede conectar en una MI005 y viceversa).  
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�  Trípode TR050 / TR-40 para el sonómetro SC310/SC260 (Opcional). 

�  Trípode TR012 / TR014 para el soporte de la BP012. El TR014 incluye el adaptador 
AT002 para la medición en fachadas.  

1.2  Primeros pasos 

Una vez reconocidos todos los instrumentos que forman GIP pasaremos a la comprobación 
individual de cada uno de ellos. 

1.2.1 Comprobación de los equipos 

1.2.1.1 SC310/SC260, Sonómetro analizador de espectros 

Saque el sonómetro de la funda y aliméntelo con las pilas o adaptador de corriente, luego 
enciéndalo y, junto con el manual del sonómetro, siga los primeros pasos para familiarizarse 
con el instrumento.  

IMPORTANTE: Compruebe que dispone del módulo para la medición del tiempo de 
reverberación. 

Cesva Capture Studio es el software propio de gestión del sonómetro, instálelo en su PC y 
compruebe su interacción con el sonómetro. El entorno de la aplicación es muy intuitivo y 
fácil de utilizar, podrá descargar los registros y comunicarse en tiempo real con el sonómetro 
(para más información consulte la ayuda del software). 

 

 

 

 

 

Dispositivo BT001 Dispositivo BT002 
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1.2.1.2 Conjunto FP121 

Primero deberá abrir la maleta que forma el propio AP601. Para hacerlo, abra los cierres 
situados en la parte frontal de la maleta. Con el AP601 se proporcionan 2 cables, uno es 
para la alimentación del AP601 a la red eléctrica y el otro es un cable USB para la 
comunicación con el ordenador; además, encontrará el software de control remoto. 

Saque el altavoz BP012 de la maleta de transporte, colóquelo en el trípode y sitúelo en un 
punto adecuado para hacer las primeras pruebas, dentro de la maleta encontrará también el 
cable Speakon para la conexión con el amplificador de potencia. Conéctelo siguiendo las 
instrucciones del manual (donde encontrará además, varias configuraciones posibles para el 
conjunto FP121, por ejemplo: incorporar elementos de procesado de señal externo). Para 
estas primeras pruebas conecte únicamente el altavoz con el amplificador de potencia (ver 
figura) y el AP601 a la red eléctrica. 

Instale el software del AP601 en su PC. Encienda el amplificador AP601 (tecla roja situada 
en la parte inferior izquierda), asegúrese de que la configuración que aparezca sea: 

NOISE: PINK (50 – 5k Hz) 

SOURCE: INTERNAL 

y verifique que la señal se reproduce a través del altavoz BP012; familiarícese también con 
el entorno de la aplicación software controlando remotamente el amplificador mediante el 
cable USB. 

Para más información consulte el manual del equipo. 

 
 

      

1.2.1.3 Máquina de Impactos MI005 (opcional) 

Abra la maleta de transporte y saque la máquina de impactos MI005 con cuidado, sitúela en 
una zona óptima para hacer las primeras pruebas. Dentro de la maleta encontrará también 
el CD del software del control remoto y el cable RS232 para la conexión con el PC, instale el 
software de la MI005. 

 

BP012 

 

AP601 
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Con el manual de la MI005 siga las instrucciones para la puesta en marcha y compruebe la 
comunicación con el PC mediante la aplicación software. 

 

 

 

1.2.2 Instalación del sistema inalámbrico Bluetooth® 

Siga los pasos indicados en el manual del Bluetooth® suministrado para la instalación y 
configuración del mismo en su ordenador. 

Si su ordenador no dispone de suficientes puertos USB puede utilizar un concentrador USB 
(hub USB), tenga cuidado de realizar las conexiones siempre en el mismo puerto, tal y como 
está explicado en el manual del Bluetooth®; así no duplicará puertos virtuales. 

Todos los equipos (SC310, SC260, AP601 y MI005) pueden controlarse remotamente por 
separado a través del sistema inalámbrico Bluetooth®. Cada uno utiliza su propio software 
(CESVA Capture Studio, SF600 y SF005). 

1.2.3 Instalación Software CMA y CIS 

Con la ayuda de los manuales de cada programa siga las instrucciones para su instalación 
en el PC.   

Al finalizar la instalación verá cómo tiene dos accesos directos nuevos en su escritorio, 
ejecute los softwares y abra los archivos de Demo para familiarizarse con el entorno de las 
dos aplicaciones. 

Asegúrese de que dispone de la llave (o llaves) de activación para los dos softwares. 

Para poder trabajar con todas las opciones que ofrece el software, deberá tener la llave 
(perteneciente a ese software) conectada en el puerto USB de su PC. 

NOTA: No se puede tener más de una llave conectada al PC al mismo tiempo.  

En el momento de adquirir los softwares se deberá indicar si se desea cada software en una 
llave distinta o los dos en la misma llave (este proceso es definitivo, no se puede cambiar a 
posteriori). 



 

6 

2. LA PRIMERA MEDICIÓN CON GIP 

Tras comprobar y familiarizarnos con el funcionamiento individual de cada instrumento, sólo 
falta realizar la primera medición con el sistema completo. 

 

2.1 Establecimiento de la conexión 

Para realizar esta primera prueba es importante que tenga todos los instrumentos a su 
alcance; así podrá comprobar paso a paso las diferentes fases requeridas para una 
medición de aislamiento completa mediante el GIP. 

Encienda todos los equipos y conecte al puerto serie de cada uno de ellos el BT001. 
Recuerde que cada BT001 esta configurado para trabajar con un equipo determinado, 
asegúrese, pues, de que ha conectado correctamente cada BT001 al dispositivo adecuado.  

Conecte el BT002 al puerto USB del PC. (Recuerde conectarlo siempre al mismo USB que 
cuando lo instaló). 

El siguiente paso consistirá en establecer la conexión con todos los equipos, para ello 
deberá utilizar el asistente de Bluetooth® (consulte el manual en caso de duda). Recuerde 
que el LED de estado del BT001 parpadeará rojo-verde cuando la comunicación se haya 
establecido. 

Nota: No existe BT001 para el AP601 ya que éste tiene bluetooth integrado. 

 

2.2 Inicio de la medición 

Ahora sólo queda abrir el software Cesva Measuring Assistant, crear un proyecto nuevo y 
realizar las primeras mediciones de prueba. (Nota: para realizar estas primeras pruebas 
puede trabajar con niveles sonoros inferiores a los que se requerirían para una medición 
correcta). 

Para ver un ejemplo gráfico sobre cómo hacer una medición con el CMA ver Presentación 
Flash CMA. 

Haga varias pruebas con diferentes proyectos aplicando las diferentes normas para la 
medición de aislamientos; por ejemplo: ISO 140-4, ISO 140-7. Compruebe paso a paso 
como GIP gestiona los instrumentos, de esta manera se familiarizará rápidamente con el 
entorno de la aplicación. Para más información diríjase a la ayuda del CMA. 

En el ANEXO I se muestran de forma gráfica los pasos para realizar las diferentes 
mediciones. 

  

2.3 Evaluación de los resultados 

Una vez terminada esta primera medición, importe el proyecto creado por CMA al CIS para 
que éste realice los cálculos y genere el informe según ISO 140 (ver Presentación Flash 
CMA).  

Así de fácil es hacer mediciones con GIP, con la ventaja de que puede comprobar el 
resultado de las mediciones al mismo tiempo y en el mismo lugar de éstas. 

Para más información diríjase a la ayuda del CIS. 
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3. YA PUEDE HACER MEDICIONES CON GIP 

Una vez familiarizados con el entorno GIP y habiendo observado cómo funciona podemos 
decir que ya está preparado para hacer mediciones de aislamiento acústico con GIP. 

 

3.1 Consejos prácticos 

�  Antes de ir a medir asegúrese de que los Bluetooth® están suficientemente cargados. 

�  Utilice siempre las maletas de transporte para los equipos, de esta manera los 
protegerá y preservará tanto de elementos climáticos adversos, como de golpes 
durante su transporte. 

�  Si no va a utilizar los equipos durante un cierto tiempo, guárdelos en las 
correspondientes maletas de transporte. Con esto conseguirá una mayor vida útil de 
los equipos. 

�  Prepárese la medición antes de ir al lugar de medida; es decir, si dispone de los 
planos del lugar de medida puede crearse el proyecto CMA en la oficina y situar los 
posibles puntos de medición antes de ir al lugar. Ganará tiempo y optimizará sus 
recursos. 

�  Si no dispone de suficiente cobertura para el sistema Bluetooth® en el sitio de 
medición, puede utilizar la antena BT012, que es más directiva. 

�  Tenga cuidado de no realizar mediciones con lluvia o humedad extrema; podría 
dañar los equipos y provocar un mal funcionamiento de los mismos. 

�  Puede instalar los softwares CMA y CIS en cualquier ordenador, pero recuerde que 
sólo funcionarán con todas las prestaciones si tiene la llave conectada en el 
ordenador donde está ejecutando el software correspondiente.  

�  En caso de mal funcionamiento de cualquier equipo no intente repararlo ni 
manipularlo, póngase en contacte con su distribuidor CESVA más cercano. En caso 
contrario, el equipo perderá la garantía. 
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ANEXO I  

 

 

 

 

 

 

Representación gráfica del sistema GIP (Global Insu lation Package)

Realizar Informe : Importar 
proyecto CMA y finalmente 
imprimir el informe. 

Realizar medición : Abrir 
nuevo proyecto en esta 
aplicación y seguir 
instrucciones paso a paso. 

Establecer conexión:  Control remoto de los 
equipos a través comunicación PC- Bluetooth 

Instalación:  Comprobar el correcto 
funcionamiento de los software de 
cada equipo y los Bluetooth. 
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Maracaibo, 6 – 08030 BARCELONA (ESPAÑA) 
Tel. (+34) 934 335 240 – FAX (+34) 933 479 310 

e-mail: info@cesva.com 
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